Dale

Hold-n-Place*
Foley-katetrin limatyyny irti

Kayttéohjeet

1. Puhdista ja
valmistele
kiinnitysalue. (A)

2. Avaa Dale Hold-
n-Place niin, etta
keskella olevat LOCKING TOP
TAB LINER

taustapaperit
tulevat nakyviin. (B)
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. Poista keskella
olevat taustapaperit
ja aseta virtsakatetri
nakyvilla olevaan
liimapintaan. (B)

4. Kierra
kiinnitysliuska
katetrin luumenin
taakse kohtaan,
johon dreenipussi
litetaan. Voit
poistaa ylemman
taustapaperin, jos lisékiinnitys on tarpeen.
©)

. Poista taustapaperit liimapinnalta ja
kiinnita pidin ihoon. (C)
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. Dale Hold-n-Place -pitimen tulee olla
kiinnityksen jalkeen kuten kuvassa D. (D)

Vaihtaminen
joka kolmas paiva tai tarvittaessa useammin.

Poistaminen
liimapinta on irrotettava varovasti, jotta ei
vahingoiteta ihoa

Lisdetuja
Kiinnitysliuskaa voidaan nostaa letkun sijain-
nin muuttamista varten

Potilaskohtainen. Kertakdyttoinen.
Kiinnityksessa opastava video on katsottavissa
osoitteessa www.dalemed.com

Dalen |aaketieteellisia tuotteita on saatavana
|aaketieteellisten ja sairaalatarvikkeiden myyijilta
Eiole istettu i i
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