Dale

Hold-n-Place*
Foley Kateter Yapiskan yama

Uygulama Talimati

1. Uygulama alanini
temizleyin ve hazir-
layin. (A)

2. Dale Hold-n-Place
‘i orta linerleri aciga
cikaracak sekilde LOCKING o,
acin. (B)

3. Orta linerleri ¢ikarin
ve Uriner kateteri
aciga cikariimis
yapiskan Uzerine
yerlestirin. (B)

4. Kilitleme ¢ikintisini
kateter lmeninin
ilerisine, drenaj tor-
basinin baglandig
kisma sarin. Ekstra
sabitleme i¢in Ust
lineri ¢ikabilirsiniz.
©)

5. Baz linerleri ¢cikarip yapiskani ortaya ¢ikarin
ve cilde uygulayin. (C)

6. Dale Hold-n-Place sabitleme tamam-
landiginda sekil D'de goruldugu sekilde
durmalidir. (D)

Degistirme

3 gunde bir veya gerekirse daha sik.

Cikarma
Cilt travmasindan kaginmak igin yapiskan
dikkatli cikariimalidir.

Ek Faydalar

Kilitleme ¢ikintisi ttp tekrar konumlandir-
mak icin kaldirilabilir.

F&r anvindning till en enstaka patient. Engang-
sprodukt.

For att se en video som visar hur produkten
appliceras, besdk www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fas fran forséljare av
sjukhus-/medicinska produkter.
Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale® & Hold-n-Place® Dale Medical Products,
Inc.'in ABD ve AB'de tescilli bir ticari markasidir.

Dale Medical Products, Inc
40 Kenwood Circle « Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
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