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วิ ธี การใช้งาน

1. สอดแถบรัดผ่านรูด้านข้างฐานจากด้านปลายยาวและ
แคบของแถบรัดของท่อช่วยหายใจ

2. ดึงแถบรัดวกกลับมาเหนือรูและยึ ดเข้ากับห่วงยึ ดคอ

3. ยึ ดแถบรัดด้านส้ัน (A) เข้ากับด้านยาวของห่วงยึ ดคอ 
(B) ปรับความยาวหรื อความตึงกระชับให้เหมาะสม

4. ตัดวัสดุส่วนท่ีเกิน (เฉพาะส่วน B เท่าน้ัน) ท้ิงไปให้
เหลื อแต่ความยาวท่ีพอเหมาะ

ข้อควรระวัง
ควรใช้ภายใต้การดูแลท่ีจัดเอาไว้เท่าน้ัน ควรเฝ้าสังเกต
เพ่ือป้องกันอุปกรณ์หลุดโดยบังเอิญ  
อย่าตัดแถบรัดส่วนเกาะเก่ียว

เปลี ่ ยนอุปกรณ์ยึ ดท่อช่วยหายใจวันละคร้ังหรื อบ่อยกว่า
ตามท่ีจำ าเป็น เปลี ่ ยนหลังจากผู้ป่วยอาบน้ำ า

สำ �หรับผู้ป่วยใช้คร้ังเดียว ใช้แล้วท้ิง
สำ �หรับวิ ดีโอแสดงวิ ธี ก�รใช้ กรุณ�ไปท่ี  www.dalemed.com
ผลิตภัณฑ์ท�งก�รแพทย์ของ Dale มีบริ ก�รจ�กโรงพย�บ�ล/
ตัวแทนจำ �หน่�ยอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ท่ีท่�นชื ่ นชอบ  
ไม่ได้ทำ �จ�กย�งล�เท็กซ์ธรรมช�ติ
สิทธิ บัตร www.dalemed.com/patents
Dale เป็นเครื ่ องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนของ Dale Medical 
Products, Inc. ในสหรัฐอเมริ ก� สหภ�พยุโรป และสหร�ช
อ�ณ�จักร

อุปกรณ์ยึ ดท่อช่วยหายใจ
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MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany
MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland
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Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com


