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Dale® ACE* Connector®
(*Access Controller f or Enternal [ตัวควบคมุการให้อาหารเหลว])
ใชไ้ด้กับระบบการให้อาหารทางสายแบบเปิดหรอืแบบปิด
ACE Connector มขีอ้บง่ชีใ้ชส้ำาหรบัการควบคมุของเหลวเขา้และออกจากสายให้อาหารในการให้อาหารเหลว การชำาระล้างด้วยหลอดฉีดยา และการให้ยาในรูปของเหลว 
โดยท่ีไมต้่องเจาะสาย ให้ของเหลวซึง่ใชไ้ด้เป็นเวลานานถึง 30 วนั ACE* Connector. ระบบแบบปิดน้ีจะปอ้งกันเจ้าหน้าทีผู่ด้แูลด้านสขุภาพจากการสมัผสักับของเหลวใน
กระเพาะของผูป่้วยโดยบงัเอิญ

วธิกีารใช้
ขัน้ตอนการใหอ้าหารเหลว

ACE Connector สามารถใชแ้ทนอะแดปเตอรใ์หอ้าหารเหลว PEG g-tube
. ก ต่อปลายด้านท่อสวนเขา้กับสายให้อาหาร
. ข เสยีบชดุให้อาหารหรอืปลายหลอดฉีดยาโบลัสเขา้ไปในอะแดปเตอรย์ดืหยุน่สขีาว
. ค บดิปุม่ไปยังตำาแหน่ง ON เพือ่ให้อาหารเหลว
. ง บดิปุม่ไปยังตำาแหน่ง OFF เมือ่ให้อาหารเหลวเสรจ็และถอดชดุให้อาหารออกจากอะแดปเตอร์

ยืดหยุ่นสีขาว
เมือ่ใช ้ACE Connector กับสายให้อาหาร NG ให้ต่อปลายด้านทอ่สวนเขา้โดยตรงกับสาย
ให้อาหาร NG ปฏิบติัตามข้อ b-d  ขา้งต้นน้ี 

ขัน้ตอนการชำาระล้างด้วยหลอดฉีดยา และการให้ยาในรูปของเหลว
ACE Connector มคีณุสมบติัปลอดภัย เน่ืองจากเสยีบได้เฉพาะหลอดฉีดยาชนิดปลาย 
เปน็ทอ่สวน และไม่สามารถเสยีบหลอดฉีดยาชนิดปลาย Luer

. ก บดิปุม่ไปยังตำาแหน่ง OFF

. ข ในขณะทีย่ดึจับ ACE Connector เอาไวใ้ห้แน่น กดแล้วหมนุหลอดสว่นปลายของสายให้อาหาร
ลงไปในชอ่ง ใสห่ลอดชนิดปิดผนึกโดยอัตโนมติัจนกวา่จะแน่นสนิทดี

. ค ปล่อยของเหลวหรอืยาเขา้ไปใน ACE Connector
. ง ถอนหลอดฉีดยา ชอ่งเสยีบหลอดฉีดยาจะปิดโดยอัตโนมติั
. จ ล้างด้วยน้ำาอุ่นผา่นชอ่งเสยีบหลอดฉีดยา

ขัน้ตอนการระบายและการดดูเสมหะ
ACE Connector สามารถใชแ้ทนคอนเนคเตอร ์5-in-1 ทีใ่ชกั้บสาย Salem, Levin และ
สายกระเพาะอาหาร

. ก ถอดคอนเนกเตอร ์5-in-1 จากสายให้อาหารของผูป่้วย

. ข ต่อปลายด้านท่อสวนเขา้กับสายให้อาหาร

. ค ถอดอะแดปเตอรย์ดืหยุน่สขีาวออกและต่อสายดดูเสมหะเขา้กับ ACE Connector โดยตรง
. ง บดิปุม่ไปยังตำาแหน่ง ON เพือ่ดูดเสมหะหรอืระบาย
. จ บดิปุม่ไปยังตำาแหน่ง OFF และถอดสายดดูเสมหะ หากต้องการ

สำาหรบัผู้ป่วยแบบใช้ครัง้เดียว / เก็บรกัษาในท่ีท่ีเยน็และแห้ง
กฎหมายสหรฐัฯ จำากัดว่าอุปกรณ์น้ีจะต้องจำาหน่ายโดยแพทย ์หรอืตามใบส่ังของแพทย์
• ถ้าต้องการป๊ัมอากาศหายใจให้ผูป่้วย ให้บิดปุม่ไปยงัตำาแหน่ง OFF และถอดชดุให้อาหารหรอืสาย

ดูดเสมหะ จากน้ันจึงสามารถป๊ัมอากาศหายใจได้ตามต้องการ นอกจากน้ียังสามารถทำาตามขัน้
ตอนขา้งต้นซ้ำา  ๆเพือ่ให้อาหารและดดูเสมหะต่อได้ตามต้องการ

• เปล่ียนชดุใหมต่ามความจำาเปน็ ไม่แนะนำาให้ใชเ้กินกว่า 30 วัน
• ในกรณีท่ีอุปกรณ์ไมท่ำางานตามคำาแนะนำาท่ีให้ไว ้หรอืตามท่ีคาดไว ้ให้ล้าง ACE Connector ตาม

คำาแนะนำาและตรวจสอบการติดต้ังชดุให้อาหารเหลว หากยงัคงมีปญัหา ให้เปล่ียน ACE Connector อันใหมแ่ละติดต้ัง ชดุให้อาหารเหลวตามทีก่ำาหนด โดยปฏิบติัตามคูม่อื 
“การจัดการการให้อาหารเหลว”

• อุปกรณ์ ACE Connector เปน็วธิเีบ้ืองต้นในการให้อาหารเหลวแก่ผูป่้วย สำาหรบัการให้ยา โปรดปฏิบติัตามคูม่อืของ สถานพยาบาลในเรือ่งการจัดการการให้อาหารเหลว 
ท่านสามารถเลือกใชผ้ลิตภัณฑท์างการแพทยข์อง 

Dale ได้จากโรงพยาบาล/ผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑท์างการแพทยท่ี์ท่านต้องการ 
สิทธบิตัรของประเทศสหรฐัอเมรกิา เลขท่ี www.dalemed.com/patents
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ขอ้มลูการสัง่ซือ้
475 Dale ACE Connector®

จัดบรรจแุยกช้ินกัน
จำาหน่ายเปน็กล่อง กล่องละ 50 ชิน้
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หัวต่อสายสวน

สายให้อาหาร ชุดให้อาหารเหลว

ปุ่มเปิดปิด 
(ON/OFF)

เปิด  
(on)

หัวต่อสายสวน

หลอดชนิดกดแล้วหมุน

ช่องเสียบหลอดฉีดยาปิดอัตโนมัติ

หัวต่อท่อสวน
สายดูดเสมหะ

ปิด (OFF)

อะแดปเตอรย์ืดหยุ่นสีขาว

อะแดปเตอรย์ืดหยุ่น
สีขาว


