
485REF

942253-ART_REV_F
Thai

Dale® ACE* Connector® เปน็ระบบการเช่ือมต่อ  พรอ้ม 80369-3 ทีใ่ชแ้ทนกันได้กับระบบ ENFit®

(*ตัวควบคมุการเขา้ถึงสำาหรบั Enteral)
ทำางานกับระบบการเขา้ถึงแบบเปิดหรอืปิดซึง่เปน็ไปตาม ISO 80369-3
วธิกีารใช้งาน

ขัน้ตอนการใหอ้าหารสามารถใชท่้อเจาะขนาดเล็กใหอ้าหารแบบ ENFit รวมท้ัง 
Dobbhoff PEG, PEJ, BRT, การเจาะใส่ท่อกระเพาะอาหาร (Gastrostomy), G/J, ชุดการ
ใหอ้าหาร และหลอด Salem Sump™ ชนิดพเิศษท่ีเชือ่มต่อด้วยคอนเน็คเตอร ์ENFit
เมือ่ใชค้อนเน็คเตอร ์ACE ในการให้อาหารทางสายยาง ให้ต่อพอรต์ปลายของ ENFit เพศ
เมยีของ ACE เข้ากับคอนเน็คเตอร ์ENFit เพศผูข้องทอ่ให้อาหารทางสาย  โปรดปฏิบติัตาม
คำาแนะนำาขอ้ ก-ง ทีอ่ยู่ด้านล่าง

. ก ต่อพอรต์ ENFit เพศเมยี (ด้านปลาย) ของ ACE เขา้กับคอนเน็ตเตอร ์ENFit เพศผูบ้นทอ่ให้อาหาร
ของผู้ปว่ย   

. ข ปรบัและหมุนเกลียวชดุให้อาหารทางสายกับคอนเน็คเตอร ์ENFit เพศเมยีเขา้กับพอรต์ ENFit เพศ
ผู ้(ด้านตัน) ของคอนเน็คเตอร ์ACE  

. ค หมนุท่ีจับไปยงัตำาแหน่ง เปิด (ON) เพือ่สง่อาหารสตูรผสม    
. ง หมนุท่ีจับไปยงัตำาแหน่ง ปิด (OFF) เมือ่ให้อาหารเสรจ็แล้วและถ ดชดุให้อาหารออกจากคอนเน็ค

เตอร ์ACE โดยการคลายเกลียวออก
*ท่อ PEG ทีไ่มม่ลีกูโปง่อาจต้องใชกั้บตัวเชือ่มการสง่ผา่น 80369-3 ENFit สีขาว 
หรอืตัวปรบัอเนกประสงค์ซึง่ไมไ่ด้มาพรอ้มกับคอนเน็คเตอร ์ACE 

60 มล. เขม็ฉีดยาใหน้้ำาปลายท่อ ENFit/การล้าง และขัน้ตอนการจ่ายยาท่ีเปน็ของเหลว 
พอรต์ ENFit สามารถรองรบักระบอกฉีดยาปลาย ENFit ขนาดใดก็ได้
เพือ่เป็นคณุลักษณะด้านความปลอดภัย คอนเน็คเตอร ์ACE ตัวใหมจ่ะใชไ้ด้เฉพาะกับหลอด
ดดูชะล้างท่ีปลายของ ENFit เทา่น้ัน และจะใชไ้มไ่ด้กับหลอดดดูปลายชนิดหลอดสวน, 
หลอดดดูปลายชนิด Luer, ชุดให้ยาสว่นปลายชนิด Luer หรอืเขม็ฉีดยา

. ก หมนุท่ีจับไปยงัตำาแหน่ง ปิด (OFF)   

. ข ในขณะทีถื่อคอนเน็คเตอร ์ACE ให้เขา้ท่ีให้มัน่ กดและหมุนปลายหลอดดดู ENFit เพศเมยีให้เขา้กับ
พอรต์ยาของหลอดดดูแบบปิดผนึกอัตโนมติัจนกระท่ังหมนุอีกไม่ได้ไปต่อ– อยา่บดิจนแน่นเกินไป! ขอแนะนำาอยา่งยิง่วา่ให้นำาไปล้างน้ำาก่อนและหลังการใชง้าน

. ค ถ่ายของเหลวหรอืยาเขา้ในคอนเน็คเตอร ์ACE ซึง่เป็นพอรต์หลอดดดูยาแบบปิดผนึกอัตโนมติั หรอืหลอดดดูสิง่ตกค้างในกระเพาะอาหาร หากต้องการ
. ง ถอดหลอดดดูออก พอรต์ยาทีเ่ปน็หลอดดดูยาแบบปิดผนึกอัตโนมติัท่ีมคีอนเน็ตเตอร ์ENFit เพศผูจ้ะปิดผนึกโดยอัตโนมติั  
. จ ล้างพอรต์หลอดดดูยาแบบปิดผนึกอัตโนมติัด้วยน้ำาให้ท่ัว ๆ  จนกระท่ังยาท่ีตกค้างออกหมด 
. ฉ หมนุท่ีจับไปทีต่ำาแหน่ง เปิด (ON)

ผลิตภัณฑ์น้ีใช้งานได้กับ ENFit ทีเ่ป็นคอนเน็ตเตอรก์ารสง่ผา่นแบบทลีะขัน้ และ ENFit ทีเ่ปน็คอนเน็คเตอรแ์บบรูปทรงกรวย 
ขัน้ตอนการระบายและการดดู

คอนเน็คเตอรก์ารใหอ้าหาร 485 ของ ACE สามารถนำามาใชใ้นการดดูและการระบายโดยเฉพาะอยา่งย่ิงกับหลอดดูด Salem Sump ของ ENFit และ
หลอดดดูทีมี่ตัวอแด็ปเตอร ์ENFit ชนิดพเิศษ

MR Conditional         ซึง่ไม่ได้ทำาการทดสอบทางคลินิกแสดงใหเ้หน็วา่ คอนเน็ตเตอร ์ ACE  ของ Dale Medical 485 ENFit คือ MR Conditional ผู้
ปว่ยท่ีใชอุ้ปกรณ์น้ีสามารถตรวจดูรายละเอียดด้านความปลอดภัยในระบบ MR ได้โดยทันที หลังการจัดวางใหเ้ขา้ท่ีภายใต้เงือ่นไขดังต่อไปน:้ี

สำาหรบัผู้ป่วยแบบใช้ครัง้เดียว / เก็บรกัษาในท่ีท่ีเยน็และแห้ง
กฎหมายรฐับาลกลาง (ของประเทศสหรฐัอเมรกิา) กำาหนดว่าอุปกรณ์น้ีจะต้องจำาหน่ายโดยหรอืตามคำาสัง่ของแพทย์
• สำาหรบัผู้ป่วยท่ีเดินไปมา หมนุทีจั่บไปท่ีตำาแหน่ง ปิด (OFF) และถอนชดุให้อาหารออก จากน้ันผูป้ว่ยสามารถเคล่ือนยา้ยได้ตามทีต้่องการ การให้อาหารสามารถเริม่ได้ตามที่

ต้องการโดยการปฎิบติัตามขัน้ตอนท่ีอยูด้่านบนซ้ำา ตามมาตรฐานทางการแพทยท์ีย่อมรบัได้ คอนเน็ตเตอร ์ACE เปน็สว่นหน่ึงของหลอดสวน   
• เปล่ียนได้ตามความจำาเปน็ต่อโพรโตคอลของโรงพยาบาล ไมแ่นะนำาให้ใชเ้กิน 30 วนั
• ในกรณีท่ีอุปกรณ์น้ีไม่ทำางานตามท่ีระบุไวใ้นคำาแนะนำาหรอืตามท่ีคาดหวงัไว ้ให้ล้างคอนเน็ตเตอร ์ACE  ด้วยน้ำาให้ทัว่ตามคำาแนะนำา จากน้ันตรวจสอบการจัดต้ังการให้อาหาร

ทางสายยาง หากยงัคงมปีญัหาอยู่อีก ให้เปล่ียนไปใชค้อนเน็ตเตอร ์ACE ตัวใหมแ่ละต้องทำาการจัดต้ังการให้อาหารทางสายยางใหม่อีกครัง้  “โปรดปฏิบติัตามโพรโตคอล
ของโรงพยาบาลทีเ่ก่ียวกับ ”การจัดการด้านการให้อาหารทางสายยาง”  

• คอนเน็ตเตอร ์ACE สว่นใหญจ่ะมีวธิกีารสง่มอบสำาหรบัการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ปว่ย เมือ่การสง่ยาให้ปฏิบติัตามโพรโตคอลของโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลในการ
จัดการด้านการให้อาหารทางสายยาง 

ผลิตภัณฑท์างการแพทยข์อง Dale มจีำาหน่ายท่ีโรงพยาบาล/ตัวแทนจำาหน่ายเวชภัณฑท์ีท่่านใชบ้รกิาร
สิทธบิตัรของประเทศสหรฐัอเมรกิา เลขท่ี www.dalemed.com/patents

ผลิตในประเทศจีน

Dale & ACE Connector เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีนของ Dale Medical Products, Inc.
ENFit® เปน็เครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีนของ GEDSA ทีใ่ชโ้ดยได้รบัอนุญาต
Salem Sump เป็นเครือ่งหมายการค้าของ Cardinal Health, Inc.
© 2022 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA  02038-3298, USA
โทรศัพท์ :+1-508-695-9316
www.dalemed.com

ไมไ่ด้ผลิตด้วยยางลาเทก็ซ์
ธรรมชาต

• สนามแมเ่หล็กแบบสถิตยวสิยัเฉพาะ 1.5 Tesla และ 3-Tesla เท่าน้ัน • สนามแมเ่หล็กเกรเดียนท์เชงิพืน้ท่ีสูงสดุของ 3000  เกาส ์(G) หรอืต่ำากวา่

ขอ้มลูการสัง่ซือ้
485 Dale ACE Connector®

จัดบรรจแุยกช้ินกัน
จำาหน่ายเปน็กล่อง กล่องละ 50 ชิน้
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หลอดให้อาหารที่มีคอนเน็ตเตอร ์
ENFit เพศผู้

ชุดให้อาหารทางสายที่มีคอน
เน็คเตอร ์ENFit เพศเมีย

คอนเน็ตเตอร ์
ENFit เพศเมีย ที่จับตำาแหน่ง เปิด/

ปิด (ON/OFF)   

เปิด 
(ON)

ปิด (OFF)

คอนเน็ตเตอร ์ENFit 
เพศผู้

จัดวางหลอดดูด ENFit เพศเมียให้เข้าที่ กด
และหมุนจนกว่าจะหมุนต่อไปอีกไม่ได้ 
อย่าบิดจนแน่นเกินไป

คอนเน็คเตอร ์ENFit 
เพศเมีย

พอรต์ยาของ
หลอดดูดแบบปิด
ผนึกอัตโนมัติที่มีคอน
เน็ตเตอร ์ENFit เพศผู้

ด้านปลาย
(ด้านผู้ป่วย)

ด้านตัน
(ปลายถุงให้
อาหาร)

คอนเน็ตเตอร ์ENFit 
เพศผู้ 

60 มล.


