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วิ ธี การใช้งาน
1.	จัดตำ �แหน่งส่วนท่ีเป็น

พลาสติกของเครื ่ องพันผ้า
ปิ ดแผลให้อยู่ตรงกึ ่ งกลาง
และอยู่ด้านบนของผ้าปิ ด
แผลและอยู่ด้านล่างของ
จมูก พันรอบใบหูของผู้ป่วย
ให้แน่น    

2.	วิ ธี การปรับขนาด 
(จากหูถึ งจมูก)

a.	ยกด้านปลายของสาย
และจัดตำ �แหน่งส่วน
ประกอบรอบหูใหม่โดยให้
มีความยาวตามต้องการ 
ทำ �ซ้ำ �เหมือนกันสำ �หรับ
อีกข้างหน่ึง 

b.	พับด้านปลายของสาย
อ้อมส่วนประกอบรอบ
หู ใช้กรรไกรตัดวัสดุของ
สายท่ียาวเกินไปออก 

การเปล่ียนผ้าปิ ดแผล
เปลี ่ ยนผ้าปิ ดแผลจมูก โดยการถอดสายรอบหูออก แล้ว
เปลี ่ ยนผ้าปิ ดแผล จากน้ันให้นำ �สายรอบหูอันใหม่มาพัน
อ้อมหูของผู้ป่วย

สำ �หรับผู้ป่วยใช้คร้ังเดียว ใช้แล้วท้ิง
สำ �หรับวิ ดีโอแสดงวิ ธี การใช้ กรุณาไปท่ี  www.dalemed.com
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีบริ การจากโรงพยาบาล/
ตัวแทนจำ �หน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีท่านชื ่ นชอบ  
ไม่ได้ทำ �จากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ
Dale เป็นเครื ่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical 
Products, Inc. ในสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และสหราช
อาณาจักร

เครื ่ องพันผ้าปิ ดแผลรอบจมูก 
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Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com


