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Instructions pour l’Application
1.	Placer le support 

le long de l’axe 
phlébostatique (mi-
thorax), et l’enrouler 
autour du bras du 
patient. Appuyer 
sur la fermeture 
auto-agrippante pour 
sécuriser.

2.	Ouvrir les languettes 
nécessaires de la 
fermeture auto-
agrippante, puis 
les faire passer par 
la(les) fente(s) du(des) 
transducteur(s). 
Appuyer pour 
sécuriser.

Usage réservé à une seule patiente. Jetable après usage.

Pour une vidéo sur l’application, veuillez vous rendre sur 
le site www.dalemed.com

Les produits médicaux Dale sont disponibles auprès de 
votre négociant en fournitures hospitalières/médicales.

Ce produit n’est pas fabriqué avec du latex de 
caoutchouc naturel.

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, 
Inc. aux États-Unis, dans l’Union européenne et au 
Royaume-Uni.
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