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วิ ธี การใช้งาน
1.	จัดวางตัวยึ ดอุปกรณ์กับ

ศูนย์ของผู้ป่วย (ระดับ
กึ ่ งกลางทรวงอก) และ
พันรอบ ๆ แขนผู้ป่วย  
กดเทป Hook & Loop 
เข้าหากันเพ่ือยึ ดให้แน่น 

2.	แกะสายรัดเทป Hook & 
Loop หากจำ �เป็น สอด
เส้นไหมผ่านช่องของ
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
และกดให้แน่น

สำ �หรับผู้ป่วยใช้คร้ังเดียว ใช้แล้วท้ิง
สำ �หรับวิ ดีโอแสดงวิ ธี การใช้ กรุณาไปท่ี  www.dalemed.com
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีบริ การจากโรงพยาบาล/
ตัวแทนจำ �หน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีท่านชื ่ นชอบ  
ไม่ได้ทำ �จากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ
Dale เป็นเครื ่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical 
Products, Inc. ในสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และสหราช
อาณาจักร

ตัวยึ ดอุปกรณ์แปลงสัญญาณ
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Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com


