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แท่นรองแขนผู้ป่วยแบบโค้งงอ (Bendable ArmBoard)

วิธีการใช้งาน
1. จัดตำ�แหน่งข้อมือให้เข้�กับ

แท่นรองแขน และปรับให้
อยู่ในตำ�แหน่งที่ต้องก�ร  

2. พันส�ยรัดรอบมือและแท่น
รองแขนและปรับให้แน่น
ต�มที่ต้องก�ร กดทับที่ติด
ส�ยรัดเพื่อยึดให้แน่น

เงื่อนไขของ MR
แท่นว�งแขนผู้ป่วยแบบโค้งงอขน�ดใหญ่ (Dale Bendable 
ArmBoard, #650) กำ�หนดให้ใช้ต�มเงื่อนไขของ MR

ผลก�รค้นพบของ MRI สำ�หรับ Dale 650 ArmBoard ใช้กับ
เวอร์ชั่นรุ่นเล็กกว่�ของผลิตภัณฑ์ ArmBoards (คือ #651, #652 
และ #653) ซึ่งทำ�จ�กวัสดุชนิดเดียวกัน   

ก�รทดสอบที่ไม่ใช่จ�กท�งคลินิกแสดงว่�แท่นว�งแขนผู้ป่วย
แบบโค้งงอขน�ดใหญ่ (Dale Bendable ArmBoard, #650) เป็น
ไปต�มเงื่อนไขของ MR ผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์นี้ส�ม�รถสแกน
ได้ทันทีอย่�งปลอดภัยหลังจ�กจัดว�งอุปกรณ์ภ�ยใต้เงื่อนไข
โดยเฉพ�ะ  

สำาหรับใช้กับผู้ป่วยคนเดียว ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  

สำ�หรับวิดีโอแสดงก�รใช้ง�น โปรดไปที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำาจากยางลาเทกซ์ธรรมชาติ  

Dale® คือเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนของ Dale Medical 
Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริก� และสหภ�พยุโรป   
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