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วธิกีารใชง้าน
1.	ถอดสายออกและใส่เส้ือชัน้ในขา้งใต้ผูป้ว่ย  

2.	จบัด้านขา้งของเส้ือชัน้ในท้ังสองขา้งและกดเขา้ด้วยกัน 
ควรมคีวามตึงเล็กน้อย

3.	ติดสายบนด้านหน้าของเส้ือชัน้ในตรงด้านบนของ สาย
รดั

4.	สามารถปรบัเส้ือชัน้ในได้งา่ยโดยลอกเครือ่งยดึออก
จากกันท่ีด้านหน้าและสายรดั

วธิกีารใชท่ี้เลือกปฏิบัติได้  
นอกจากน้ี เส้ือชัน้ในหลังผา่ตัดเสรมิหน้าอกของ Dale ยัง
ใชไ้ด้โดยไมต้่องถอดสายออกด้วยการสอดแขนของผูป้ว่ย
ผา่นสายเส้ือชัน้ในด้วยความระมดัระวงั

การซกัและการดแูลรกัษา
ซกัเครือ่งด้วยน้ำ�อุน่

ตากให้แห้ง

ห้ามใชส้ารฟอกขาว

ห้ามรดี

ห้ามซกัแห้ง

ใชกั้บผูป้ว่ยเพียงรายเดียว ใชแ้ล้วท้ิง
สำ�หรบัวดีิโอแนะนำ�การใชง้าน โปรดดท่ีู www.dalemed.com
ไม่ได้ผลิตจากยางลาเทกซธ์รรมชาติ 
แจง้ให้ผู้ใชแ้ละ/หรอืผูป้ว่ยทราบ : เหตกุารณ์รา้ยแรงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ท่ีเก่ียวข้องกับอปุกรณ์น้ี ควรรายงานให้ผูผ้ลิตและหน่วยงานท่ีมี
อำ�นาจของรฐัสมาชกิท่ีผูใ้ชแ้ละ/หรอืผูป่้วยต้ังอยูท่ราบ
Dale เปน็เครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical 
Products, Inc. ในสหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป และสหราช
อาณาจกัร

เส้ือชัน้ในหลังผ่าตัดเสรมิหน้าอก
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Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany
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5000 Aarau, Switzerland
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Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com


